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Titulo: INVENTARIO DE INSTRUMENTOS ‘ Versién Inventario: 03
No Nombre del Instrumento | cadigo Marca Modelo No. de Serie Ubicacién especifica Ultima calibracién Préxima calibracién No. de informe de calibracién ' D"",“E':ﬁ:"“
TEMPERATURA - HUMEDAD RELATIVA
1 Datalogger DAT-VA-01 Extech Instruments RHT10 171126583 Validacion 28-sep-24 sep-25 CCA-2907-24-TH Fo
2 Datalogger DAT-VA-02 Extech Instruments RHT10 171126455 Validacion 28-sep-24 sep-25 CCA-2008-24-TH FO
3 Datalogger DAT-VA-04 Extech Instruments RHT10 171126593 Validacién 26-ago-24 ago-25 CCA-2476-24-TH Fo
4 Datalogger DAT-VA-06 Extech Instruments RHT10 171126668 Validacién 26-ago-24 ago-25 CCA-2477-24-TH Fo
5 Datalogger DAT-VA-07 Extech Instruments RHT10 171126608 Validacién 26-ago-24 ago-25 CCA-2478-24-TH FO
6 Datalogger DAT-VA-10 Extech Instruments RHT10 171126363 Validacion 26-ago-24 ago-25 CCA-2479-24-TH FO
8 Termohigromstro TEH-AL-02 TEME SpLMDITY HTG-1 NIA Almacén Producto Terminado/Pasillo 2 23-feb-24 feb-25 V/24-007686 FO
o Termohigrémetra TEH-AL-03 TEMEBHMIDTY: HTC-1 N/A Almacén Materia Prima 03 27-may-24 may-25 V24-01928 Fo
10 Termohigrsmetra TEH-AL-05 CLAHATENE SoMiDiry HTC-2 JKR15841 Almacén Producto Terminado/Pasillo 1 10-jul-24 jul-25 CCA-1004-24-TH Fo
11 Termohigrémetra TEH-AL-06 TRME SR MDTY HTC-1 DODL25308 Almacén Materia Prima 01 27-may-24 may-25 V24-01027 FO
12 Termohigrémetro TEH-AS-01 TEME LMY, HTC-1 NIA Almacén Materia Prima 02 23-feb-24 NIA \V24-00764 5 Fs
12 Termohigrémetro TEH-CR-01 CEOGHTEMP S RMIDITY HTC-2 JKR15841 Corte 10-jul-24 juk-25 CCA-1993-24-TH FO
16 Termohigrometro TEH-EN-01 TRl A MY HTC-1 DODL25308 Ensamble 1 23-feb-24 feb-25 V24-00769 § FO
17 Termohigrsmetro TEH-EN-02 TR A M. HTC-1 NIA Ensamble 2 23-feb-24 feb-25 \24-00768 § FO
18 Termohigrémetro TEH-MM-01 TEMR SR HTC-1 NIA Museo Musstras 12-dic-23 dic-24 A FO
20 Termohigrémetro TEH-SA-01 TRME MY HTC-1 NIA Sabanas 12-dic-23 dic-24 NIA FO
21 Termohigrémetro TEH-SA-02 TEME MOy, HTC-1 NIA Sabanas 12-dic-23 dic-24 N/A FO
22 Termohigrsmetra TEH-SB-01 SLAA/ oM Ny HTC-2 JKR15841 ‘Subproductos 2 10-jul-24 jul-25 CCA-1991-24-TH FO
23 Termohigrémetro TEH-SE-01 CLOK/ Tmﬁé‘:w‘m“ HTC-2 JKR15841 Sellado 10-jul-24 jul-25 CCA-16882-24-TH FO
24 Termohigrametro TEH-US-01 TEHREMDY HTC-1 NIA Ultrasonido 12-dic-23 dic-24 A FO
25 Termohigrémetro TEH-VA-01 TEME SRMIDITY: HTC-1 DODL25308 Validacién 28-sep-24 sep-25 CCA-2905-24-TH Fo
26 Termohigrometra TEH-VA-03 TEMESHIMIDTY HTC-1 DODL25308 Validacién 28-sep-24 sep-25 CCA-2006-24-TH Fo
28 Termohigrémetro TEH-VA-05 TEME SELMIATY. HTC-1 NIA Validacisn 27-nov-24 nov-25 CCA-3260-24-TH Fo
20 Termahigrametrn TEH-VA-06 TEMR EIMITY HTC-1 NIA Validacion 27-nov-24 nov-25 CCA-3261-24-TH FO
30 Termohigrémetro TEH-VA-07 TEME SrMIpTY HTC-1 NIA Validacién 27-nov-24 now-25 CCA-3262-24-TH Fo
31 Termohigrometro TEH-VA-08 TEMPSHUMIDITY HTC- NIA Validacion 27-nov-24 nov-25 CCA-3263-24-TH FO
33 Termohigrametro TEH-VA-10 CLOKITAE SHUMIDITY HTC-2 JKR15841 Validacion 10-jul-24 Jul-25 CCA-1095-24-TH Fo
34 Termohigrémetro TEH-VA-11 ELERLTEME SHUMEEY HTC-2 JKR16841 Validacion 10-jul-24 jul-25 CCA-1006-24-TH FO
35 Termometro Infrarojo TER-CA-01 Fluke 62 MAX 31831124W5S Calidad 07-mar-24 mar-25 V/24-00751 FO
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) " " i Observaciones
No. Nombre del Instrumento; Caodigo Marca Modelo No. de Serie Ubicacién especifica Ultima calibracién Préxima calibracién No. de informe de calibracién | *Estado
MASA
1 Balanza BAN-CA-01 Ohaus AX423(E B703588918 Calidad 10-ene-24 jul-25 V24-00115 FO
2 Balanza BAN-CA-02 Ohaus PA323 B625652222 Calidad 10-ene-24 jul-25 V24-00114 FO
3 Bascula BAS-AL-01 Torrey Wi-10T D16-5587 Almacén/Exterior NIA NIA N/A Fs
Mantenimiento Correctivo
4 Bascula BAS-AL-02 Rhino BAPO-10 BAPO10-01224 Almacén Materia Prima 20-dic-23 dic-24 N/A 31 -NOV-2024
Se adelanta calibracion.
5 Bascula BAS-AL-03 Torrey PCP 500 A21-000444 Almacén Materia Prima 01 11-dic-23 dic-24 NIA FO
6 Bascula / Indicador BAS-CR-01 Advance BP-500A/ I-PCA AP500715 / IPCA-00581 Corte 16-jul-24 ene-26 CCA-0457-24-M FO
7 Bascula BAS-SB-01 Rhino BACO-30 BACQ3002084 Subproducto 29-ene-24 jul-25 V24-00481 FO
8 Bascula BAS-5B-02 Rhino BAPO-10 BAPO10-07441 Subproducto 20-ene-24 jul-25 V24-00483 FO
0 el Bascula BAS-US-01 Rhino BAPCA-100 BAPCA-100-2402-0283 Ultrasonido 20-ene-24 jul-25 V24-00482 FO
MEDIDA
1 ~ Cronometro digital CRO-VA-01 Extech STW515 NIA Validacian 31-ene-24 ene-25 CLAM-TF-0045-24 FO
2 Micrometro MIC-CA-01 Mitutoyo 203-230-30 MDC-25MX 67230582 Calidad 10-nov-23 nov-24 IN/A FO
3 Multimetro MUT-CA-01 Sanwa CcD772 13045014191 Calidad 23-oct-24 oct-25 37418.MUT-CA-01 FO
4 Regla graduada REG-CA-01 Metax NIA N/A Calidad 17-nov-23 nov-25 D-1174-23 FO
5 Regla graduada : REG-CA-02 Metax N/A NIA Calidad 17-nov-23 nov-25 D-1175-23 FO
*Estado
FO [Funcionando Optimamente
RM|Requiere Mantenimiento
FS| Fuera de Servicio
Elaboré: Autorizg:
M. en C. Verdnica Olivos Guadalupe
Coordinacion de Validacién
Fecha: — Fecha:
O3 -ENE - 2078
VERSION HISTORICO DE CAMBIOS
3 01 Nuevo
HISTORICO DE CAMBIOS - S =
0z Se aclualiza para incluir instrumentos nuevos.
03 Se actualiza, y se quitan los instrumnetos dados de bajo
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